TRIP RAPPORT 2018

Kernpunten <l

Hemo-en biovigilantie

Biovigilantie Hemovigilantie

Zie de website
voor de volledige
TRIP rapporten

Em

e

TRIP Nationaal bureau voor hemo- en biovigilantie | Schuttersveld 2 2316 ZA Leiden | info@tripnet.nl | WWW.TRIPNET.NL



2195 meldingen in 2018

Ongeveer 4,1 reacties per 1000 gedistribueerde bloedproducten
121 ernstige reacties (1 per 5000 gedistribueerde bloedproducten)

2055 Transfusiereacties*

Ernstig | Totaal

Nieuwe antistofvorming
Transfusion-associated dyspnea

Transfusion-related acute lung injury

Hemolytische transfusiereactie
Post-transfusie bacteriémie/sepsis
Allergische reactie
Niet-hemolytische reactie

Overige reactie

Volume overbelasting
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Meegeteld zijn ernstige reacties beoordeeld als mogelijk,
waarschijnlijk of zeker toe te schrijven aan de transfusie



Hemovigilantie

*r bij patiénten jonger dan 21 jaar

Transfusiereacties vaker gemeld
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* Geanalyseerd met gegevens uit 31 ziekenhuizen die cijfers instuurden van transfusies aan patiénten tot 21 jaar.
* Deze ziekenhuizen verbruikten in 2018 circa 53% van alle bloedproducten in Nederland.

Reacties per 1000 toegediende bloedproducten

Dyspnoe* een belangrijk symptoom

Totaal | Met dyspnoe
I Anafylactische reactie

[ | Overige reactie

[ Post-transfusie bacteriémie/sepsis
B Transfusion-associated dyspnea
BT Transfusion-related acute lung injury
| Hemolytische TR

B Volume overbelasting

I Y IO I Transfusiereacties met
0 50 100 150 200 250 300 dyspnoe: stimuleren van
Aantal meldingen 2018 goed diagnosticeren van

het type transfusiereactie
* Meegeteld zijn de meldingen met relevant geachte respiratoire symptomen



emovigilantie

Bij een relevant geachte
positieve bacteriologische
kweekuitslag op een bloed- Analyse bij reactie bij een patiént ( ) aantallen 2018)
zak betrokken bij een trans-

fusiereactie, altijd contact

opnemen met Sanquin;

Dit geldt ook bij transfusie- Micro-organisme aangetoond in
reacties met een sterke bloedkweek pt en kweek bp
verdenking op ernstige sepsis
gerelateerd aan de toediening
van een bloedproduct maar
waarbij de kweekuitslagen
(nog) onbekend zijn.

Was er sprake van transfusion-

transmitted bacterial infection?

o TTBI geaccepteerd na
toetsing experts

Bloedkweek pt positief*
en/of kweek bp in ZH positief*

Verschijnselen bij pt die kunnen N.B. Alleen positieve bloedkweek pt* (n=71)
passen bij infectieus probleem in of alleen positieve kweek bp* (n=9)
tijdsrelatie met transfusie

Afkortingen: pt=patiént; bp=bloedproduct;, ZH=ziekenhuis,; TTBI=Transfusion-transmitted bacterial infection
# Reacties met temp.stijging of daling en/of koude rilling
* Kweekuitslag is relevant geacht

Bloedproducten met positieve bacteriéle screenings-
uitslag bij producent ( o aantallen 2018)

° Geen vraagstelling TTBI
aan experts

‘ Kweek bp positief en Bloedkweek pt positief
of de novo infectie bij pt met positieve kweek

Consequenties voor en/of (achteraf)
verschijnselen bij pt

{[iE8 Bp blijkt al toegediend aan een pt$

(LR Kleuromslag in testfles TC,
ZH ontvangt bericht van Sanquin$ +

Indien consequenties/verschijnselen
bij pt dan TRIP melding door ZH

Afkortingen: pt=patiént;, bp=bloedproduct; ZH=ziekenhuis;
TC=trombocytenconcentraat ; TTB/=Transfusion-transmitted bacterial infection

$  Wordt door Sanquin als totaal cijfer voor TRIP rapport opgegeven (/(LN
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Diverse TR niet (correct)
22 gemeld aan lab

Incidenten en voorvallen 2018

onderverdeeld in subgroepen

23 Irras 2
B Toevallig ABO
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. B ABO incompatibel
Vertr‘z? r:nTg} met AHTR
T B ABO incompatibel
14 -av geen TR

(Bijna) Bijna ongeluk

onnodige Tf Toevallig Irras

14 Preventie Irras compatibel
Irras incompatibel

i inci Calculated
Overig incident . o Irras met VHTR

11 (mogelijk) Irras
incompatibel geen TR

Look back
producent Verkeerd blOdel’OdUCt

4 toegediend (VBT)
Andere voorvallen

Afkortingen:
V BT 2 0 0 8 _ 2 01 8 Tf=transfusie; TR=transfusiereactie; bp=bloedproduct
ABO (risico op biootstelling aan een ABO

25 incompatibele eenheid)
2 20 —— lIrras (risico op blootstelling aan irregulaire
Z antistof incompatibele eenheid)
i=a
o
& 15 ___ Preventie Irras (risico op allo-immunisatie door
5 niet in acht nemen van preventieve selectiecriteria)
Q.
< 10
e TA-GVHD (risico op transfusion-associated graft versus
2 host disease bij ten onrechte toedienen van onbestraald bloed)
5
—— Overig (risico onder andere door toedienen van bp met
0 lekkende bloedzak; ten onrechte niet B19-veilig bp

of niet gewassen ery’s)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

n=58 n=43 n=51 n=42 n=70 n=53 n=42 n=44 n=40

Meldjaar en totaal aantal VBT
Analyse Bijna ongeluk meldingen

Bijna ongeluk meldingen

betreffende bloedgroep- yan

discrepanties registreren en \_efeft‘\Ne\ 25?/0 verwiss_el_ing rr.l_et
onderzoeken: dit om inzicht \Nae d g'mg potentlgel ABO_ risico, bij 45%
te krijgen in omstandigheden go hiervan is er ABO

die meespelen bij het ont- bloedgroepdiscrepantie

staan van deze fouten en
(landelijk) risicovolle situaties
in kaart te brengen.

4 Ovey:
erig jp -
76% 9 Inc; | |
potentieel ABO risico dent Zie .TRIP website voor
hiervan is 65% tijdig ontdekt project bloedgroep-

discrepantie 2019

door bloedgroepdiscrepantie
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96% overall participatie

van instellingen betrokken bij
biovigilantie in 2018

100% 98% 93% 91%

¢l e | S

105 79/81 14/15 52/57
Weefselinstellingen Ziekenhuizen Zelfstandige klinieken Orale implantologie praktijken

96 meldingen van voorvallen en

bijwerkingen in 2018

Donatiecomplicaties

B et ernstig
[ Ernstig

Bijwerkingen
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De controle van het gene-
reren van de Single European
Code door een weefsel-
instelling dient gebaseerd te
Zijn op een verificatie van de
juistheid van zowel de lees-
bare code als de bar- of

QR code.

Identificatiefouten bij
toepassing van gameten of
embryo’s kunnen waarschijn-
lijk verder gereduceerd
worden door elektronische
controle van de match
product/ontvanger of door
de tweede controle uit te
laten voeren door een mede-
werker die niet betrokken is
bij de behandeling.

De meldingen van
‘Congenitale afwijkingen’

bij toepassing van
geassisteerde voortplanting
dienen beoordeeld te worden
in een meerjarenperspectief.
Daarbij dient onderscheid
gemaakt te worden tussen
genetische en niet-genetische
afwijkingen.

Single European Code

3
Single European Code

01397-12/12D

SEC: XX000048000000S101397 E000002100120140802

Meldingen bij medisch

geassisteerde voortplanting in 2018

I Verlies van cellen of weefsel(s)

I Congenitale afwijkingen

B verkeerd product getransplanteerd
Bacteriéle contaminatie product
Bijna ongeluk

I Overig incident

| Bijwerking

| Donatiecomplicatie

Meldingen bij oculair, cardio-
vasculair en musculoskeletaal
weefsel in 2018

B oculair, ernstig
Cardiovasculair, niet ernstig
B Cardiovasculair, ernstig
B Viusculoskeletaal, niet ernstig
I Musculoskeletaal, ernstig
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Meldingen van ‘Bacteriéle
contaminatie product’ bj therapeutisch doel, 2006-2018
hematopoétische stamcellen
behoeven extra aandacht van
zowel TRIP als de beroeps-
groep, met als doel het aantal
voorvallen dat leidt tot verlies
van cellen en extra aferese-
procedures terug te dringen.

Meldingen bij hematopoétische
stamcellen en cellen voor

Bacteriéle contaminatie product
[ Overig incident
B verlies van cellen
Verminderde / onvoldoende engraftment
Kleine categorieén voorvallen
[ Anafylactische en andere allergische reactie
[ Hemolytische reactie
[ Post-transplantatie koortsreactie
Volume overbelasting
I 1ransfusion related acute lung injury (TRALI)
[ Post-transplantatie bacteriéle besmetting
[ Overige reactie

[ Donatiecomplicaties

Bacteriéle contaminatie product

Niet geinfundeerd en nieuwe aferese

Niet geinfundeerd, vernietigd

Nog niet geinfundeerd

Geinfundeerd met bijwerking

Geinfundeerd zonder bijwerking
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Overige reacties 2006-2018 ingedeeld

De meldingen ‘Overige reactie’ naar nieuwe EU-subcategorieén
en 'Overig incident’ bij
hematopoétische stamcellen
en cellen voor therapeutisch
doel dienen door TRIP nader
bestudeerd en waar mogelijk
ingedeeld te worden in

specifieke subgroepen.

B Anders
| Immunologische reactie
B Toxiciteit
Neurologische reactie
B Cardiovasculaire reactie

I Puimonale reactie



